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Ausbildungsseminar 2014

SKA Zicksee

Angewandte Ganganalyse

Exoprothetik

• IC 0%

• LR 0-10% Kinetik (Belastungsbefund)
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• MSt 10-30%

• TSt 30-50%

• PSw 50-60%
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• ISw 60-70%

Standphase Schwungphase

• MSw 70-85%

Standphase Schwungphase

• TSw 85-100%

Standphase Schwungphase
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Bodenkontaktmuster des Fußes

beim Gehen

LR MST TST PSW

Exzessive Dorsalextension:

->

->

Exzessive Plantarflexion:

-> Standphase:

-> Schwungphasen:

Fixierung des Sprunggelenks in Neutral-Null-Stellung:

->

Abweichungen bzw. Probleme im Sprunggelenk
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Contralateral vaulting

Ursachen:

Zusätzliches Maximum in der 

Mittelstandphase

Abweichungen bzw. Probleme im Kniegelenk

Eingeschränkte Knieflexion (Limited flexion):

Standphase:

Schwungphase:

Exzessive Knieflexion:

Standphase:

Schwungphase:

Wobbles:

Hyperextension:
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US-Prothese li.

Erstuntersuchung

US-Prothese li.

Enduntersuchung

US-Prothese li.

Panthera VF

US-Prothese li.

Beweglicher VF

Prothesenvergleichsmessung

US-Prothese re.

Rohrsystem

US-Prothese re.

Cleverbone

Prothesenvergleichsmessung
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US-Amp. re.

Endunters. Cleverbone

Beispiel für eine optimale

Cleverbone-Versorgung

US-Amp. re.

Umstellung Cleverbone
US-Amp. re.

Probeprothese Rohrversorgung

Evaluierung eines defekten Prothesenfußes

defekt neu 

Prothesenvergleichsmessung

OS-Prothese                                       C-leg

negativ
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Kniewinkelverlauf

Schwungphasenbefund 
6 Markierungen je Bein 

Stand-

phase

Schwung-

phase

Initiale

Kniebeugung

Maximale 

Kniebeugung

Trochanter major

Epicondylus lateralis

Cap. Fibulae

Malleolus lateralis

Calcaneus lateralis

Basis metatarsale 5

Vergleich Normalperson und Pat. mit US-Proth. re.

Referenzkurve, gesundes Bein US-Prothese OS-Prothese

Stand-
phase

Schwung-
phase

Stand-
phase

Schwung-
phase

Stand-
phase

Schwung-
phase

Kinematik
Vergleich mittels

Schwungphasenbefund

Videovektor:
Belastungskontrolle im

Stehen



02.06.2014

9

Video Vektor: Dokumentation 

Prothesenaufbau

Guter Aufbau

(Kraftvektor auf der Tibiakante)

Schlechter Aufbau

(zu wenig Spitzfuß)

ohne Ausgleich


